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1. Zweck des Produktes

Netti|Uno Seat und Netti|Sit sind Sitzkissen,
die entwickelt wurden, um in allen Rollstiih-
len Anwendung finden zu kénnen. Die Kissen
wurden nach dem Einfachheitsprinzip entwi-
ckelt mit dem Ziel Druckgeschwiiren/Dekubitus
vorzubeugen. Druckverteilung und Mikroklima
sind die druckvorbeugenden Eigenschaften.

Die Kissen haben einen Friktions-Bezug mit
Klettapplikationen an der Unterseite des Sitz-
kissens. Dies sichert die Kompatibilitdt mit
fast allen marktiiblichen Rollstiihlen.

2. Anwendungsbereich

Netti|Uno Seat ist ein einfaches druckvorbeu-
gendes Kissen, bestehend aus einer Polyure-
thanschicht mit integriertem Stiitzpunkt zur
Entlastung des Sitzbeines. Dieses Sitzkissen

wird mit einem 3D AuBenbezug geliefert und
sorgt fiir erhdhte Beliiftung und Mikroklima.
Das Kissen eignet sich gut als Dekubituspro-
phylaxe und fiir Langzeitsitzende.

Netti|Sit ist ein dekubitusforbeugendes Sitz-
kissen bestehend aus verschiedenen Polyure-
thanschichten fiir gute Langzeitdruckvertei-
lung. Dieses Kissen hat eine Seitenstiitze fiir
erhohte Stabilitat und Druckverteilungsflache.
Ein integrierter Abduktionskeil ist beigefiigt,
um das Aufrichten des Oberkdrpers zu erleich-
tern. Der Schnitt der Oberflache in der oberen
Schaumschicht reduziert die Oberflachen-
spannung und lasst ein rasches Einsinken
zu. Es gibt einen integrierten Stiitzpunkt im
Sitzkissen, welcher die Aufgabe hat die Ober-
schenkel vor den Sitzknochen zu stlitzen.

Das Kissen eignet sich gut als Dekubituspro-

phylaxe fiir Langzeitsitzende, wo eine zusatz-
liche Stabilitat erfordert ist.

3. Technische Daten

Netti|Uno Seat

DER KERN

Vier Lagen Polyurethanschaum mit unter-
schiedlichen gewichtstragenden Eigenschaf-
ten. Zwei der Schichten liegen nebeneinander
horizontal in der mittleren Schicht. Am hinte-
ren Teil befindet sich eine weichere Polyure-
thanschicht und an dem vorderen Teil befindet
sich eine festere Polyurethanschicht, damit
das Becken besser stabilisiert werden kann.
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AUSSENBEZUG

100% gestricktes Polyester mit 3D Struktur.
Der Bezug ist sehr strapazierfahig und dehn-
bar. AuBerdem weist er eine sehr gute Luft-
durchldssigkeit auf. An der Unterseite befin-
det sich ein Friktions-Bezug mit angebrachten
Klettapplikationen, damit das Kissen stabil im
Rollstuhl liegt, unabhdngig welches Rollstuhl-
modell oder welche Unterlage Sie benutzen.

Netti|Sit

DER KERN

Vierlagen Polyurethanschaum. Das Kissen
besteht aus Polyurethan mit verschiedenen
gewichtstragenden Eigenschaften. Zwei der
Schichten befinden sich horizontal nebenei-
nander in der Mittelschicht. In dem hinteren
Teil des Kissens ist eine weichere Polyure-
thanschicht zu finden und im Vorderteil eine
festere.

Damit kann das Becken vor dem Sitzknochen
besser stabilisiert werden. In der ndchsten
Schicht finden Sie einen Stoff, welcher die
Aufgabe hat die Schaumoberflache zu binden.
Damit ist es moglich das Totalgewicht zu redu-
zieren und die gewichtstragenden Eigenschaf-
ten zu erh6hen. An der AuBenseite des Kernes
sind Seitenstiitzen integriert. Diese gewahrleis-
ten einen erhdhten Komfort im Seitenbereich.

ZWISCHENBEZUG

Der Kern ist von einem weichen Schutzbezug
umgeben, Protox. Dieser schiitzt den Kern vor
Verunreinigung. Protox ist ein halbdurchlds-
siges atmendes Polyurethanmaterial. Es ist
durchlassig fiir Wasserdampf, verhindert aber
das Durchdringen von Fliissigkeiten (Wasser-
molekiile). Protox ist sehr elastisch.

AUSSENBEZUG

Variante 1: 3D

100% gestricktes Polyester mit 3D Struktur
Der Bezug ist sehr strapazierfahig, dehnbar
und besitzt eine hohe Luftdurchldssigkeit.

Variante 2: 3D + °C

100% gestricktes Polyester mit 3D Struktur
+°C - PCM (Phase change material). Das ist
ein Textil, welches sich bei 32 °C stabilisiert.
Es isoliert oder gibt Warme ab, je nach dem
ob sich die Temperatur lber oder unter der
Grenze von 32°C bewegt. Der Zweck des
°C Bezuges ist es, den Erhitzungsprozess der
Haut aufzuheben oder zu reduzieren.

An der Unterseite des AuBenbezuges wird
ein Friktions-Bezug mit Klettapplikationen
verwendet, der dafiir sorgt, dass das Kissen
stabil im Rollstuhl liegt unabhangig welches
Rollstuhimodell und welche Unterlage Sie
benutzen.

4. Potenzielles Risiko

Die Kissen bendtigen keine weitere Anpas-
sung, wenn die Montage- und Waschanlei-
tung befolgt wird. Wenn der Rollstuhlbenut-
zer offene Wunden hat, wird empfohlen, dass
Kissen nicht einzusetzen!

5. Montageanleitung

Das Kissen aus der Verpackung nehmen und
im Rollstuhl platzieren. Bitte folgen Sie den
Anweisungen, die auf dem Etikett beschrie-
ben sind, welches an der Unterseite des Bezu-
ges angendht ist. Zu beachten ist, dass der

Deutsch-2



Friktions-Bezug mit dem Etikett nach unten
liegt. Die Vorderkante des Kissens sollte mit
der Vorderkante der Sitzflache abschlieBen.

6. Wartungsbeschreibung

Die einzige InstandhaltungsmaBnahme der

Kissen ist die Pflege [ Wasche.

1. Offnen Sie den ReiBverschluss an der
Riickseite und nehmen Sie den Bezug ab.

2. Offnen Sie den ReiBverschluss an der
Unterseite des Zwischenbezuges (gilt nur
fiir Netti|Sit)

3. Nehmen Sie den Kern heraus und lassen
Sie ihn stehend trocknen.

4. Befolgen Sie die Waschanleitung, wie auf
dem Etikett beschrieben. Das Etikett ist an
der Unterseite des Zwischen- und AuB3en-
bezuges befestigt.

5. Den Kern wieder mit dem Etikett nach
unten beziehen. Richtige Platzierung,
siehe Etikett!

6. Das Kissen mit dem Zwischenbezug bezie-
hen. Bitte beachten Sie, dass Sie das
Kissen mit dem ReiBverschluss an der
Riickseite mit dem Etikett nach unten
platzieren.

7. Beziehen Sie nun das Kissen mit dem
AuBenbezug. Beachten Sie auch hier, dass
das Etikett nach unten zeigt!

7. Kontrollroutine

Bevor sich der Benutzer in den Rollstuhl hin-
einsetzt, muss lberpriift werden, ob das Kis-
sen richtig nach Anleitung platziert wurde. In
gleichmaBigen Abstdnden sollte die Platzie-
rung des Kernes und der Beziige kontrolliert
werden. (siehe unter Punkt 5).

Der Reinigungsbedarf des Kernes und der
Beziige variiert abhangig vom Inkontinenz-
grad des Benutzers. Eine Mdglichkeit ist zum
Beispiel einmal pro Woche den Kern heraus-
zunehmen, zum Ausliften hochkant aufzu-
stellen und in der Zwischenzeit die Bezlige
zu waschen.

Von Vorteil kdnnte es sein, einen extra Bezug
zu haben, so dass keine Wartezeit entsteht.

Der Kern und der Bezug werden getrennt
gewaschen. Benutzen Sie eine milde Seife.
Bleichmittel darf nicht benutzt werden.
Schiitteln Sie das Kissen nach dem Waschen,
damit das Restwasser herauslaufen kann.
Danach stehend trocknen. Benutzen Sie keine
harten Biirsten oder Fleckenentferner. Um
Flecken zu entfernen, benutzen Sie eine nor-
male milde Haushaltsseife und einen weichen
Lappen. Weichen Sie den Bezug vorher ein,
wenn Sie schwierige eingetrocknete Flecken
entfernen wollen.

Deutsch-3




8. Waschanleitung /Recycling

Netti|Uno Seat

Netti|Sit

KERN

Wische

Handwasche 40°C

Handwasche 40°C

Desinfizierung

Desinfektionsmittel

Desinfektionsmittel

Autoklav 105°C

Autoklav 105°C

Trocknen Zusammendriicken Zusammendriicken
Stehend trocknen Stehend trocknen

ZWISCHENBEZUG Nicht Standard

Waische Maschinenwésche 95°C

Trocknen Waschetrockner max. 85°C

AUBENBEZUG

Wische Maschinenwéasche 60 °C Maschinenwasche 60 °C

Trocknen Waschetrockner max. 85°C Waschetrockner max. 85°C

* Bitte die Gebrauchsanleitung durchlesen.

Alu Rehab halt die Sitzkissen fiir intime per-
sonliche Hilfsmittel. Es wird empfohlen min-
destens den AuBenbezug und eventuell den
Innenbezug zu tauschen, wenn das Kissen

recycelt wird.
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1. Purpose of product

Netti|Uno Seat and Netti|Sit are seat cush-
ions developed to fit all types of wheelchairs.
They are built on the concept of simplicity in
use in combination with good pressure ulcer
preventive properties. The pressure ulcer pre-
ventive properties cover both pressure distri-
bution and micro climate.

A combination of a friction textile and velcro
under the cushion makes it compatible with
all existing wheelchairs on the market.

2. Range of use

Netti|Uno Seat is a simple pressure ulcer
preventive cushion built from different layers
of polyurethane foam for long time pressure
distribution, with integrated support area in

front of the seat bones. It comes with a 3D
outer cover offering increased ventilation and
micro climate control.

The cushion is well suited for pressure ulcer
prevention related to long time seating.

Netti|Sit is a pressure ulcer preventive cush-
ion built from different layers of polyurethane
foam for long time pressure distribution. It
has side supports for increased stability and
contact area. An integrated abduction block
offers a good foundation for erection of the
upper trunk. A cut surface in the top foam
layer reduces surface tension and allows quick
sink in. Integrated support area in front of
the seat bones.

The cushion is well suited for pressure ulcer

prevention related to long time seating, and
where one is seeking stability for the user.

3. Technical specifications

Netti|Uno Seat

CORE

4 layers polyurethane foam. The cushion
is made from polyurethane with different
weight carrying properties. Two of the layers
are mounted next to the other horizontally
in the middle section. At the rear there is
used a softer polyurethane foam than in the
front. This is to assure stabilization in front
of the seat bones.
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OUTER COVER

100% knitted polyester with 3D-structure.
The cover is very durable and stretchable with
a high degree of air penetration.

The bottom textile of the outer cover is made
from a friction fabric with mounted velcro,
securing the cushion to stay in position in
any wheelchair model and on any surface.

Netti|Sit

CORE

4 layers polyurethane foam. The cushion
is made from polyurethane with different
weight carrying properties. Two of the layers
are mounted next to the other horizontally
in the middle section. At the rear is used a
softer polyurethane foam than in the front.
This is to assure stabilization in front of the
seat bones.

On top of the lower weight carrying foam
layer, there is mounted a textile binding the
surface of the foam. This gives possibility for
reduction of total weight and increase of
weight carrying capacity.

It has side supports for increased stability
and contact area and an integrated abduc-
tion block for assistance for erection of the
upper trunk.

INNER COVER

The core has a white protective cover, ProTex,
protecting the core from pollution. Protex is
a semi permeable "breathing” textile made
from polyurethane. It lets vapour through,
while water and other liquids are prevented
from entering the core. ProTex is very elastic.

OUTER COVER

Model 1: 3D

100% knitted polyester with 3D-structure.
The cover is very durable and stretchable with
a high degree of air penetration.

Model 2: 3D + °C

100% knitted polyester with 3D-structure + °C
- PCM (Phace Change material). This is a tex-
tile stabilized at 32 °C, which means it isolates
and releases heat when temperatures are mov-
ing above and under this level. The purpose of
the °C-cover, is to postpone [ reduce the heat-
ing process of tissue and skin.

The bottom textile of the outer cover is made
from a friction fabric with mounted velcro,
securing the cushion to stay in position in any
wheelchair model and on any surface.

4. Potential risk

The cushions are "pre-fit", and needs no more
fitting as long as mounting- and washing
instructions are followed. If the user has open
ulcers, we recommend the user not to sit on
the cushion.

5. Mounting description

The cushion is taken out of the packing and
placed in the seat of the wheelchair. Place
the cushion according to instructions on the
label attached to the bottom fabric of the
outer cover. Check that the velcro and friction
fabric is facing down towards the seat plate.
The front of the cushion should be even with
the front of the seat plate.
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6. Maintenance

The only need for maintenance of the cushi-

ons is cleaning:

1. Open the zipper at the rear and take the
outer cover off.

2. Open the zipper at the bottom of the
middle white ProTex cover (Netti|Sit).

3. Take out the core, and place it edgewise
for airing while the covers are washed.

4. Follow washing instructions described
on label attached to the bottom of the
middle and outer cover.

5. The core is placed in the covers with the
label facing down. For correct position of
front and rear, see label.

6. Make sure that the label and zipper of the
middle cover (if used) is facing down.

7. Mount the outer cover. Make sure that
the zipper faces rearwards and that the
label faces down.

7. Routines for inspection

Before seating the user, check that the cus-
hion is placed correct according to instruction
on label under the cushion. On a reqular basis,
check that the core and covers are placed
correctly (follow description under chapters
5 & 6).

The need for washing core & covers will vary
from user to user depending on degree of
incontinence etc. A rule of thumb can be to
take the core out of the covers once a week
and let it stand edgewise to aerate and at the
same time wash the covers.

It is recommended to have an extra cover for
the cushion so that the user doesn't need to
wait for the covers to dry.

The core and the covers are to be washed
seperately. Use mild detergent. DO NOT USE
CHLORINE BLEACH. After washing, shake the
core to remove excess water and let it stand
to dry. Do not use harsh cleaners such as
scouring pads & heavy-duty grease removers,
or solvents, such as acetone. To remove spots
and stains, use standard household cleansers
and a soft cloth. To loosen heavy, dried-on
soil, you may first need to saturate the spot.
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8. Washing/Reuse

Netti|Uno Seat Netti|Sit

CORE
Wash Hand wash 40°C Hand wash 40°C
Disinfection Virkon S* Virkon S$*

Auto clave 105°C Auto clave 105°C
Drying Squeeze Squeeze

Air dry standing edgewise Air dry standing edgewise

INNER COVER Not standard
Wash Machine wash 95°C
Drying Tumble dry max 85°C
OUTER COVER
Wash Machine wash 60°C Machine wash 60°C
Drying Tumble dry max 85°C Tumble dry max 85°C

*Read instructions on package.

Alu Rehab considers seat cushions to be an
intimate and very personal technical aid. If
reusing, we advice to at least exchange the
outer and also the inner covers.
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1. Finalita del prodotto

Netti|Uno Seat e Netti|Sit sono cuscini per la
seduta sviluppati per essere utilizzati su tutti
i tipi di carrozzine. Si basano sul concetto di
un utilizzo semplice unito a buone proprieta
per la prevenzione delle ulcere da pressione.
Le proprieta di prevenzione per le ulcere da
pressione riguardano sia la distribuzione della
pressione che il microclima.

I tessuto antiscivolo insieme al velcro, posi-
zionati sotto al cuscino, lo rendono idoneo
per tutte le carrozzine esistenti sul mercato.

2. Utilizzo dei cuscini

Netti|Uno Seat & un cuscino per la preven-
zione delle ulcere da pressione formato da
diversi strati di schiuma di poliuretano per
ottimizzare la distribuzione della pressione,

con un maggior supporto nella zona ante-
riore alle tuberosita ischiatiche. Viene fornito
con una fodera 3D che garantisce la massima
ventilazione ed un controllo del microclima.

Il cuscino & adatto per la prevenzione delle
ulcere da pressione in caso di seduta pro-
lungata.

Netti|Sit & un cuscino per la prevenzione delle
ulcere da pressione formato da diversi strati
di schiuma di poliuretano per ottimizzare la
distribuzione della pressione. E' provvisto di
supporti laterali per una maggiore stabilita
e per una superficie di contatto piu ampia.
L'abduttore interno nella parte anteriore
del cuscino favorisce una postura eretta del
tronco. Un incavo nella parte dello strato in
schiuma superiore attenua I'impatto con la
superficie di contatto e permette di affon-
dare pit rapidamente nel cuscino. Supporto
maggiore nella zona anteriore alle tuberosita
ischiatiche.

Il cuscino ¢ idoneo per la prevenzione delle
ulcere da pressione in caso di seduta prolun-
gata, e nel caso in cui all'utente serva una
buona stabilita.

3. Caratteristiche tecniche

Netti|Uno Seat

MATERIALE INTERNO

4 strati di schiuma di poliuretano. Il cuscino
€ realizzato in poliuretano con capacita diffe-
renziate di supportare un carico. Due di questi
strati sono posizionati vicini orizzontalmente
nella parte centrale. Nella parte posteriore
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viene utilizzata una schiuma di poliuretano
pit morbida rispetto alla parte anteriore. Que-
sto per garantire stabilita nella zona anteriore
alle tuberosita ischiatiche.

FODERA ESTERNA

100% poliestere in tessuto 3D. La fodera &
molto resistente ed elastica con un alto grado
di ventilazione.

La parte inferiore della fodera esterna ¢ rea-
lizzata in un tessuto antiscivolo con velcro per
poter fissare il cuscino su qualsiasi modello di
carrozzina e su qualsiasi superficie.

Netti|Sit

MATERIALE INTERNO

4 strati di schiuma di poliuretano. Il cuscino
¢ realizzato in poliuretano con capacita diffe-
renziate di supportare un carico. Due di questi
strati sono posizionati vicini orizzontalmente
nella parte centrale. Nella parte posteriore
viene utilizzata una schiuma di poliuretano
pit morbida rispetto alla parte anteriore. Que-
sto per garantire stabilita nella zona anteriore
alle tuberosita ischiatiche.

Lo strato di schiuma inferiore & coperto da un
rivestimento in tessuto che lega la schiuma.
Questo consente di diminuire il peso totale e
di aumentare la portata massima.

E' dotato di supporti laterali per una maggiore
stabilita e per una superficie di contatto piu
ampia, e di un abduttore interno per facilitare
una postura eretta del tronco.

FODERA INTERNA

Il materiale interno € protetto da una fodera
protettiva bianca, Protex. Protex € un tessuto
semi permeabile “traspirante” in poliuretano.
Consente il passaggio del vapore e previene
I'ingresso di acqua e di altri liquidi. Protex ¢
molto elastico.

FODERA ESTERNA

Modello 1: 3D

100% poliestere in tessuto 3D. La fodera ¢
molto resistente ed elastica con un alto grado
di ventilazione.

Modello 2: 3D + °C

100% poliestere in tessuto 3D +°C - PCM
(materiale a cambiamento di fase). Si tratta di
un tessuto stabilizzato a 32 °C, il che significa
che isola e cede calore quando le tempera-
ture vanno al di sopra o al di sotto di questo
livello. Lo scopo della fodera°C & quello di
posticipare [ridurre il processo di riscalda-
mento dei tessuti e della cute.

La parte inferiore della fodera esterna ¢ rea-
lizzata in un tessuto antiscivolo con velcro per
poter fissare il cuscino su qualsiasi modello di
carrozzina e su qualsiasi superficie.

4. Possibili rischi

| cuscini sono disponibili in "misure prestabi-
lite" e non occorre fare niente se non seguire
correttamente le istruzioni di montaggio e di
lavaggio.

Se l'utente presenta un'ulcera aperta, si rac-
comanda che non si sieda sul cuscino.
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5. Montaggio

[l cuscino va tolto dall'imballaggio € mon-
tato sulla seduta della carrozzina. Posizio-
nare il cuscino seguendo le istruzioni riportate
sull'etichetta che si trova nella parte inferiore
della fodera esterna. Verificare che il velcro
ed il tessuto antiscivolo siano rivolti verso il
basso. La parte anteriore del cuscino dovrebbe
essere pari alla parte anteriore della seduta.

6. Manutenzione

L'unica manutenzione necessaria per il cuscino

¢ la pulizia:

1. Aprire la cerniera sul retro e togliere la
fodera esterna.

2. Aprire la cerniera nella parte inferiore della
fodera bianca centrale Protex (Netti|Sit).

3. Estrarre il materiale interno, e farlo aerare
di fianco mentre le fodere vengono lavate.

4. Sequire le istruzioni di lavaggio riportate
sull'etichetta che si trova nella parte
inferiore della fodera centrale e di quella
esterna.

5. Inserire il materiale interno con l'etichetta
rivolta verso il basso. Verificare sull'etichetta
la corretta posizione anteriore e posteriore.

6. Assicurarsi che I'etichetta e la cerniera
della fodera centrale (se utilizzata) siano
rivolte verso il basso.

7. Montare la fodera esterna. Assicurarsi che
la cerniera sia rivolta verso la parte pos-
teriore e che I'etichetta sia rivolta verso
il basso.

7. Ispezioni di routine

Prima di far sedere l'utente, controllare che
il cuscino sia posizionato correttamente
secondo le istruzioni riportate sull'etichetta
sotto il cuscino. Controllare regolarmente che
il materiale interno e le fodere siano posi-
zionati correttamente (sequire le indicazioni
contenute nei capitoli 5 e 6).

La necessita di lavare il materiale interno e
le fodere pud variare da utente ad utente a
seconda del grado di incontinenza ecc. Come
regola generale, si pud togliere il materiale
interno dalle fodere una volta alla settimana
e farlo aerare su un fianco, lavando le fodere
al tempo stesso.

Si raccomanda di avere una fodera extra per
il cuscino in modo che l'utente non debba
aspettare che le fodere siano asciutte.

Il materiale interno e le fodere devono essere
lavati separatamente. Utilizzare sempre un
detersivo delicato. NON USARE CANDEG-
GINA. Dopo il lavaggio, strizzare il materiale
interno per rimuovere l'acqua in eccesso e
farlo asciugare all'aria. Non utilizzare deter-
genti aggressivi in polvere come quelli per
rimuovere il grasso, o solventi come |'ace-
tone. Per rimuovere le chiazze e le macchie,
utilizzare detersivi di normale uso domestico
ed un panno morbido, soprattutto in caso di
sporco secco e persistente.
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8. Lavaggio/Riutilizzo

Netti|Uno Seat Netti|Sit
MATERIALE INTERNO
Lavaggio A mano 40°C A mano 40°C
Disinfezione Virkon S* Virkon S*

Autoclave 105°C

Autoclave 105°C

Asciugatura

Strizzare

Strizzare

Asciugare all'aria su un fianco

Asciugare all'aria su un fianco

FODERA INTERNA

Non standard

Lavaggio

In lavatrice 95°C

Asciugatura

Centrifugare max. 85°C

FODERA ESTERNA

Lavaggio

In lavatrice 60 °C

In lavatrice 60 °C

Asciugatura

Centrifugare max. 85°C

Centrifugare max. 85°C

*Leggere le istruzioni sulla confezione.

La Alu Rehab considera i cuscini per la seduta
come un ausilio tecnico individuale e perso-
nale. Se un cuscino deve essere riutilizzato,
si consiglia di cambiare sia la fodera esterna

che interna.
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1. Usage prévu

Netti|Uno Seat et Netti|Sit sont des cous-
sins de siege congus pour s'adapter a tous
les types de fauteuils roulants.

lIs sont fabriqués selon le principe de sim-
plicité d'utilisation combiné aux propriétés
de prévention des escarres. Les propriétés de
prévention des escarres favorisent la distribu-
tion des pressions et le micro-climat.

La combinaison d'un textile anti-friction et
velcro en-dessous du coussin le rend compa-
tible avec tous les fauteuils roulants en vente
sur le marché.

2. Domaine d'utilisation

Netti|Uno Seat est un coussin & pression
simple de prévention des escarres composé de
différentes couches de mousse PU pour une

distribution de longue durée des pressions
avec une zone de support intégrée a l'avant
des os fessiers. Il est livré avec un revétement
externe 3D offrant une aération et un micro-
climat optimisés.

Le coussin convient parfaitement a la préven-
tion des escarres liées a des périodes assises
prolongées.

Netti|Sit est un coussin de prévention des
escarres composé de différentes couches de
mousse PU pour une distribution de longue
durée des pressions. Il posséde des supports
latéraux pour une stabilité et une surface de
contact. Le support abducteur intégré offre
une bonne assise pour une posture droite
du tronc supérieur. La surface coupée de la
couche supérieure de la mousse réduit la ten-
sion a la surface et permet un enfoncement
rapide. Zone de support intégrée a |'avant des
os fessiers.

Le coussin convient parfaitement a la préven-
tion des escarres liées a des périodes assises
prolongées et aux utilisateurs en quéte de
stabilité.

3. Specifications techniques

Netti|Uno Seat

CCEUR

4 couches de mousse PU. Le coussin se com-
pose de polyuréthane avec différentes capaci-
tés portantes. Deux des couches sont montées
cote a cote horizontalement sur la partie cen-
trale. La mousse PU utilisée a l'arriere est plus
douce que celle utilisée a l'avant, afin d'as-
surer la stabilisation a I'avant des os fessiers.
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REVETEMENT EXTERNE
Maille 100% polyester a structure 3D.

Le revétement est trés robuste et extensible et
présente un degré de pénétration d'air élevé.

Le tissu inférieur du revétement externe est
en tissu anti-friction avec montage velcro,
assurant que le coussin soit maintenu en
position quels que soient le modele de fau-
teuil roulant et la surface.

Netti|Sit

CCEUR

4 couches de mousse PU. Le coussin se com-
pose de polyuréthane avec différentes capaci-
tés portantes. Deux des couches sont montées
cote a cote horizontalement sur la partie cen-
trale. La mousse PU utilisée a l'arriere est plus
douce que celle utilisée a I'avant, afin d'as-
surer la stabilisation a I'avant des os fessiers.

Un tissu est appliqué pour adhérer a la sur-
face de la mousse en haut de la couche de
mousse supportant une charge plus faible.
Cela réduit le poids total et augmente la
capacité portante.

[l posséde des supports latéraux favorisant la
stabilité et une surface de contact optimisée
ainsi qu'un support abducteur permettant le
redressement du tronc supérieur.

REVETEMENT INTERNE

Le cceur est doté d'un revétement protecteur
blanc, ProTex, protégeant le coeur de toute
contamination.

Protex est un textile semi-perméable «res-
pirant» en polyuréthane. Il laisse passer la
vapeur tout en évitant la pénétration d'eau et
d'autres liquides a I'intérieur du cceur.

ProTex est trés élastique.

REVETEMENT EXTERNE

Modéle 1 : 3D

Maille 100% polyester a structure 3D.

Le revétement est trés robuste et extensible et
présente un degré de pénétration d'air élevé.

Modele 2 : 3D + °C

Maille 100% polyester a structure 3D +

°C - MCP (matériau & changement de phase).
C'est un textile stabilisé a 32 °C, c.-a-d. qu'il
isole et diffuse la chaleur lorsque la tempé-
rature est supérieure ou inférieure a 32 °C.

Le revétement°C a pour but de retarder/
réduire le procédé thermique qui a lieu entre
le tissu et la peau.

Le tissu inférieur du revétement externes est
en tissu anti-friction avec montage velcro,
assurant que le coussin soit maintenu en
position quels que soient le modéle de fau-
teuil roulant et la surface.

4. Risques potentiels

Les coussins sont «préajustés» et ne nécessi-
tent aucun autre ajustage, dans la mesure ou
les instructions de montage et de nettoyage
sont respectées. Si l'utilisateur présente des
escarres ouvertes, nous lui recommandons de
ne pas s'asseoir sur le coussin.
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5. Instructions de montage

Sortir le coussin de son emballage et le poser
sur le siége du fauteuil roulant.

Placer le coussin conformément aux instruc-
tions figurant sur |'étiquette fixée sur la par-
tie inférieure du tissu du revétement externe.
Vérifier que le tissu anti-friction et velcro soit
face vers le bas contre la plaque du siége.

L'avant du coussin doit étre a fleur avec
I'avant de la plaque du siége.

6. Maintenance

L'entretien des coussins se limite a leur net-

toyage :

1. OQuvrir la fermeture éclair située sur la
partie arriere et enlever le revétement
externe.

2. Ouvrir la fermeture éclair située sur la
partie inférieure du revétement central
blanc ProTex (Netti|Sit).

3. Retirer le coeur et le placer de profil pour
I'aérer pendant le nettoyage des revéte-
ments.

4. Suivre les instructions de nettoyage figu-
rant sur |'étiquette fixée sur la partie infé-
rieure du revétement central et externe.

5. Le cceur est inséré dans les revétements
avec |'étiquette face vers le bas. Pour
connaitre la bonne disposition de I'avant
et de 'arriére, se référer a I'étiquette.

6. S'assurer que I'étiquette et la fermeture
éclair du revétement central (si utilisées)
soient face vers le bas.

7. Intégrer le revétement externe. S'assurer
que la fermeture éclair soit face vers |'ar-
riere et I'étiquette soit face vers le bas.

7. Inspections de routine

Avant que l'utilisateur ne s'assoie, vérifier que
le coussin soit bien positionné conformément
aux instructions figurant sur I'étiquette située
en-dessous du coussin. Vérifier réguliérement,
le bon positionnement du cceur et des revé-
tements (suivre la description des chapitres
5 & 6).

L'intervalle de nettoyage du coeur et des
revétements varie d'un utilisateur a I'autre
en fonction du degré d'incontinence, etc. A
titre indicatif, retirer une fois par semaine
le cceur des revétements, le placer de profil
pour l'aérer et nettoyer pendant ce temps les
revétements.

Il est recommandé de disposer d'un revéte-
ment de rechange de maniere a ce que |'uti-
lisateur n'ait pas a attendre que les revéte-
ments aient séchés.

Le cceur et les revétements doivent étre lavés
séparément. Utiliser un détergent doux. NE
PAS UTILISER

AGENT DE BLANCHIMENT CHLORE. Apres
le nettoyage, secouer le coeur pour élimi-
ner le surplus d'eau puis le mettre a sécher
a la verticale. Ne pas utiliser de nettoyants
abrasifs tels que des éponges a récurer et des
dégraissants puissants, ou des solvants tels
que l'acétone. Pour enlever les taches et la
saleté, utiliser un nettoyant ménager et un
tissu doux. Pour éliminer les taches tenaces
et incrustées, il peut s'avérer utile de d'abord
les en imprégner.
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8. Nettoyage/réutilisation

Netti|Uno Seat

Netti|Sit

CCEUR

Lavage

Lavage main 40 °C

Lavage main 40 °C

Désinfection

Virkon S*

Virkon S*

Autoclave 105 °C

Autoclave 105 °C

Séchage

Essorage

Essorage

Séchage a I'air de profil

Séchage a I'air de profil

REVETEMENT INTERNE

Non standard

Lavage

Lavage machine 95 °C

Séchage

Séchage en tambour 85 °C maxi

REVETEMENT EXTERNE

Lavage

Lavage machine 60 °C

Lavage machine 60 C

Séchage

Séchage en tambour 85 °C maxi

Séchage en tambour 85 °C maxi

*Lire les instructions sur I'emballage.

Alu Rehab considére que les coussins de siége
sont une aide technique intime trés per-
sonnelle. En cas de réutilisation, nous vous
recommandons de remplacer au moins les
revétements externes et internes.
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1. Formal med produktet

Netti|Uno Seat og Netti|Sit er sitteputer
utviklet for & passe i alle typer rullestoler. De
er bygget rundt prinsippene om enkelhet i
bruk kombinert med gode trykksérforebyg-
gende egenskaper. De trykksarforebyggende
egenskaper omfatter bade trykkfordeling og
mikroklima.

Putene har en friksjonsduk kombinert med
velcro pd undersiden som gjor den kompa-
tibel med alle eksisterende rullestolmodeller
i markedet.

2. Bruksomrade

Netti|Uno Seat er en enkel trykksar-forebyg-
gende sittepute bygget opp av ulike polyu-
retansjikt for langtids trykkfordeling, med

integrert stgttepunkt i forkant av seteknu-
tene. Den leveres med et 3D yttertrekk for
gkt utluftning og mikroklima.

Puten egner seq godt i forebygging av trykk-
sar for langtidssittende.

Netti|Sit er en trykksarforebyggende sitte-
pute bygget opp av ulike polyuretansjikt for
langtids trykkfordeling. Den har sidestgtte
for gkt stabilitet og trykkfordelingsflate. En
integrert abduksjonskile legger til rette for
oppreisning av overkroppen. Snittet overflate
i gvre skumsjikt reduserer overflatespenning,
og tillater rask innsynkning. Integrert stot-
tepunkt i forkant av seteknutene.

Puten egner seg godt i forebygging av trykk-

sar for langtidssittende, hvor man i tillegg
soker stabilitet for bruker.

3. Tekniske data

Netti|Uno Seat

KJERNEN

4 lag polyuretanskum. Puten er bygget opp av
polyuretan med ulike vektbeerende egenska-
per. To av lagene ligger ved siden av hverandre
horisontalt i midtsjiktet. | bakkant er det lagt
inn et noe mykere polyuretansjikt mens det i
fremkant ligger et noe fastere polyuretansjikt.
Dette for & ivareta stabilisering av bekkenet i
forkant av seteknutene.

YTTERTREKK

100% strikket polyester med 3D-struktur.
Trekket er meget slitesterkt og strekkbart og
har sveert god luftgjennomtrengelighet.
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Pa yttertrekkets underside er det brukt en
friksjonsduk pasydd velcro som sgrger for at
puten ligger stabilt i rullestolen uavhengig av
rullestolmodell og underlagstype.

Netti|Sit

KJERNEN

4 lag polyuretanskum. Puten er bygget opp av
polyuretan med ulike vektbeerende egenska-
per. To av lagene ligger ved siden av hverandre
horisontalt i midtsjiktet. | bakkant er det lagt
inn et noe mykere polyuretanlag mens det i
fremkant ligger et noe fastere polyuretanlag.
Dette for a ivareta stabilisering av bekkenet
i forkant av seteknutene.

Over det nedre baerende skumsjikt, er det lagt
et tekstil for binding av skummets overflate.
Dette gir mulighet for redukasjon av totalvekt
og okte vektbaerende egenskaper.

Det er integrert sidestgtter i ytterkant av kjer-
nen. Dette for & gi okt sidestgtte, og for & ke
den totale kontaktflaten.

MELLOMTREKK

Kjernen er omgitt av et hvitt beskyttelses-
trekk, Protex, som beskytter kjernen for foru-
rensing. Protex er et semipermeabelt Polyu-
retanmateriale som “puster". Det vil si at det
slipper gjennom vanndamp (vannmolekyler)
mens vaeske i drapeform forhindres i & trenge
gjennom. Protex er meget elastisk.

YTTERTREKK
Variant 1: 3D
100% strikket polyester med 3D-struktur.
Trekket er meget slitesterkt og strekkbart og

Variant 2: 3D + °C

100% strikket polyester med 3D-struktur + °C
- PCM (Phace Change material). Dette er et
tekstil som er stabilisert pa 32 °C, hvilket vil si
at det avgir og isolerer varme nar temperatu-
ren beveger seg over og under denne grensen.
Hensikten med °C-trekket, er & utsette [redu-
sere huden og vevets opphetingsprosess.

Pa yttertrekkenes underside er det brukt en
friksjonsduk pasydd velcro, som sgrger for at
puten ligger stabilt i rullestolen uavhengig av
rullestolmodell og underlagstype.

4. Potensiell risiko

Putene er “forhdndsprogrammert”, og trenger
ingen videre tilpasning, sa lenge monterings-
og vaskeanvisning felges. Hvis brukeren har
apne sar, anbefales det at vedkommende ikke
sitter pa puten.

5. Monteringsanvisning

Puten tas ut av emballasjen og plasseres i
rullestolens sete. Plasser puten i setet i hen-
hold til anvisning pa etikett som er sydd fast
pa trekkets underside. Pass pa at friksjonsdu-
ken med etikett vender ned mot seteplaten.
Putens fremkant skal ga i flukt med fremkan-
ten av seteplaten.
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6. Vedlikeholdsbeskrivelse

Eneste vedlikeholdsbehov for putene er vask:

1. Apne glideldsen i bakkant og ta av ytter-
trekket.

2. Apne glideldsen i underkant av mellom-
trekket (gjelder kun Netti|Sit).

3. Ta ut kjernen og sett den pa hgykant til
lufting mens trekkene vaskes.

4. Folg vaskeanvisning som beskrevet pa
etikett som er sydd fast pa undersiden av
henholdsvis mellomtrekk og yttertrekk.

5. Kjernen plasseres i trekkene med etiketten
vendt ned. For riktig fram [ bak plassering;
se etikett.

6. Sett pd mellomtrekket. Pass pad at det
plasseres med glidelas i bakkant og med
etiketten vendt ned.

7. Sett pa yttertrekket. Pass pa at det plas-
seres med glidelds i bakkant og med eti-
ketten vendt ned.

7. Rutiner for ettersyn

For plassering av bruker i stolen, sjekk at
puten er plassert korrekt i henhold til anvis-
ning pa etikett under puten. Ved jevne mel-
lomrom kan det veere lurt 3 sjekke at trekkene
og kjernen er plassert riktig (felg punktene
under punkt 5.).

Behov for vask av kjerne og trekk vil variere
fra bruker til bruker avhengig av inkontinens-
grad o.l. En tommelfingerregel kan veere a en
gang i uken ta kjernen ut av trekkene og la
den std pa hgykant for & luftes og samtidig
vaske trekkene.

Det kan veere en fordel & ha ekstra trekk til
puten slik at brukeren ikke trenger a vente pa
at trekkene som vaskes skal tarke.

Kjerne og trekk vaskes separat. Bruk mild
sape. BLEKEMIDDEL MA IKKE BRUKES. Rist
puten etter vask for & fa ut vann som ligger
igjen og la den terke staende slik at vannet
renner ut. Ikke bruk skrubb [ harde bgrster eller
sterke flekkfjernere. For & fjerne flekker bruk
vanlig mild husholdningssape og en myk klut.
For & fjerne vanskelige torre flekker, veet flek-
ken litt pa forhand.
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8. Vaskeanvisning / Resirkulering

Netti|Uno Seat

Netti|Sit

KJERNE

Vask

Handvask 40°C

Héndvask 40°C

Desinfisering

Virkon S*

Virkon S*

Autoklavering 105°C

Autoklavering 105°C

Tarking Krystes Krystes
Luftterkes staende Lufttarkes staende

MELLOMTREKK Ikke standard

Vask Maskinvask 95 °C

Tarking Torketrommel max 85°C

YTTERTREKK

Vask Maskinvask 60 °C Maskinvask 60 °C

Terking Torketrommel max 85°C Torketrommel max 85 °C

* Les bruksanvisning pd pakningsvedlegg.

Alu Rehab anser sitteputer & veere et intimt
og personllig hjelpemiddel. Ved resirkulering
anbefales det i det minste & bytte yttertrekk
og eventuelt innertrekk pa puten.
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1. Formal med produktet

Netti|Uno Seat og Netti|Sit er siddepuder
designet til alle typer kgrestole. De er byg-
get op omkring principperne om enkelthed i
brug, kombineret med gode tryksarsforebyg-
gende egenskaber. De tryksarsforebyggende
egenskaber omfatter bade trykfordeling og
mikroklima.

Puderne har en friktionsdug kombineret med
velcro pa undersiden, som ggr den kompatibel
med alle eksisterende kerestolsmodeller pa
markedet.

2. Brugsomrade

Netti|Uno Seat er en enkel tryksarsforebyg-
gende siddepude, bygget op af flere lag af
polyuretan skum beregnet pa langtids tryk-

sarsfordeling. Puden har integreret stgtte-
punkt i forkant af seedeknuderne. Seat leveres
med et 3D yderbetreek.

Puden egner sig godt til forebyggelse af tryk-
sar for langtidssiddende.

Netti|Sit er en tryksarsforebyggende sidde-
pude bygget op af flere lag polyuretan skum,
som giver langtids tryksarsfordeling. Puden
har sidestgtte for gget stabilitet og trykforde-
lingsflade. En integreret abduktionskile med-
virker til den rette holdning pa overkroppen.
En snittet overflade i det gverste lag skum
reducerer overfladespaendingen og tillader
hurtig nedsynkning. Puden har integreret
stgttepunkt i forkant af siddeknuderne.

Puden egner sig godt til forebyggelse af tryk-

sar for langtidssiddende, hvor man i tilleeg
gger stabiliteten for brugeren.

3. Tekniske data

Netti|Uno Seat

KERNEN

4 lag polyuretanskum. Puden er bygget pa
af polyuretan med forskellige veegtbaerende
egenskaber. To af lagene ligger horisontalt
ved siden af hinanden i midterlaget. | bagkant
er der lagt et blgdere lag skum, mens der i
fremkanten ligger et noget fastere lag. Dette
stabiliserer baekkenet i forkanten af sidde-
knuderne.
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YDERBETRAK

100% strikket polyester med 3D-struktur.
Betreekket er meget slidsteerkt og streekbart,
og er meget ventilerende. P4 yderbetraekkets
underside er der pasyet en friktionsdug med
pasyet velcro, som sgrger for at puden ligger
stabilt i kerestolen uafhaengig af kerestols-
model og typen af underlag.

Netti|Sit

KERNEN

4 lag polyuretanskum. Puden er bygget pa
af polyuretan med forskellige veegtbaerende
egenskaber. To af lagene ligger horisontalt
ved siden af hinanden i midterlaget. | bagkant
er der lagt et blgdere lag skum, mens der i
fremkanten ligger et noget fastere lag. Dette
stabiliserer baekkenet i forkanten af sidde-
knuderne.

Over det nedre baerende skumlag, er der ind-
lagt et tekstil der binder skummets overflade.
Dette giver mulighed for at reducerer pudens
vaegt 0og @ge dens veegtbeaerende egenskaber.

Der er integreret sidestgtter i yderkanten af
kernen. Dette gger sidestgtten og gger den
totale kontaktflade.

MELLEMBETRAK

Kernen er omgivet af et hvidt beskyttelses-
betraek, Protex, som beskytter kernen mod
forurening. Protex er et semipermeabelt poly-
uretanmateriale som “puster”. Det vil sige at
det lader vanddamp (vandmolekyler) slippe i
gennem, mens veeske i drabeform forhindres i
at treenge ind. Protex er meget elastisk.

YDERBETRAK

Variant 1: 3D

100% strikket polyester med 3D-struktur.
Betreekket er meget slidsteerkt og streekbart,
og er meget ventilerende.

Variant 2: 3D + °C

100% strikket polyester med 3D-struktur +
°C - PCM (Phace Change material). Dette er
et tekstil som stabiliseres ved 32 °C, hvilket
vil sige at det afgiver og isolerer varme nar
temperaturen beveeger sig over og under
denne greense. Hensigten med °C-betraekket
er at udseette og reducere hudens og vaevets
ophedningsproces.

Pa yderbetraekkets underside er der pasyet en
friktionsdug med pasyet velcro, om sgrger for
at puden ligger stabilt i kerestolen uathaengig
af kerestolsmodel og typen af underlag.

4. Risikofaktorer

Puderne er "forprogrammeret” og behgver
ingen videre tilpasning, sa leenge monterings-
og vaskeanvisningen fglges. Hvis brugeren har
abne sar, anbefales det at vedkommende ikke
sidder pa puden.

5. Monteringsvejledning

Puden tages ud af emballagen og placeres
i kegrestolens seede. Placer puden i seadet,
i henhold til den etiket der er syet fast pa
betreekkes underside. Pas pa at friktionsdu-
gen med etiket vender ned mod seaedepladen.
Pudens fremkant skal flugte med fremkanten
af seedepladen.
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6. Vedligeholdelse

Eneste vedligeholdelse for puderne er vask:

1. Abn lynlasen i bagkant og aftag yderbe-
treekket.

2. Abn lynlasen i underkanten af mellembe-
treekket (gaelder kun Netti|Sit).

3. Tag kernen ud og set den pa hgjkant til
luftning, mens betraekket vaskes.

4. Fplg vaskeanvisningen som beskrevet pd
etiketten, som er syet fast pa undersiden
af henholdsvis mellem- og yderbetraek.

5. Kernen placeres i betreekkene med eti-
ketten vendt nedad. For rigtig frem/bag
placering, se etiket.

6. Paset mellembetreekket. Pas pa at det
placeres med lynlasen i bagkant og med
etiketten vendt nedad.

7. Paseet yderbetreek. Pas pa at det placeres
med lynlasen i bagkant og med etiketten
vendt nedad.

7. Rutiner ved eftersyn

For placering af brugeren i stolen, tjek at
puden er placeret korrekt i henhold til anvis-
ningen pa etiketten. Ved jeevne mellemrum
kan det veere en god ide at tjekke at betraek
og kernen er placeret rigtigt (ifelge punkterne
under afsnit 5 og 6).

Behov for vask af kerne og betraek vil variere
fra bruger til bruger, afthaengig af inkontinens
o. lign. En tommelfingerregel kan veere, at
tage kernen ud af betraekkene en gang om
ugen og lade den sta pa hejkant til udluftning
og samtidigt vaske betraekkene.

Det kan veere en fordel at have ekstra betraek
til puden, sa brugeren ikke behgver at vente
pa at betraekkene skal tgrre.

Kerne og betraek vaskes separat. Brug mild
seebe. Blegemiddel ma ikke anvendes. Ryst
kernen efter vask for at fa sd meget vand
ud af skummet som muligt og lad den tarre
stdende sa det sidste vand render ud. Brug
ikke skuresvampe eller harde bgrster, eller
steerke pletfjernere. For at fjerne pletter brug
mild husholdningssaebe og en blgd klud. For
at fjerne vanskelige tgrre pletter, gor plettet
vad pa forhand.
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8. Vaskeanvisning/ recirkulation

Netti|Uno Seat

Netti|Sit

KERNE

Vask

Handvask 40°C

Héndvask 40°C

Desinficering

Virkon S*

Virkon S*

Autoklavering 105°C

Autoklavering 105°C

Terring Torretumbles Tgrretumbles
Luftterres staende Lufttarres staende

MELLEMBETRAK Ikke standard

Vask Maskinvaskes 95°C

Tarring Torretumbles maks. 85°C

YDERBETRAK

Vask Maskinvaskes 60 °C Maskinvaskes 60 °C

Tarring Torretumbles maks. 85°C Torretumbles maks. 85°C

* Lees brugsanvisningen pd pakningen

Alu Rehab anser siddepuder for at veere et
intimt og personligt hjeelpemiddel. Ved recir-
kulering anbefales det i det mindste at udskifte
yderbetreek og evt. inderbetraek pa puden.

Dansk-4

Alu Rehab ApS
Klgftehgj 8

DK-8680 Ry

Tel: (+45) 87 88 73 00
info@alurehab.com
www.alurehab.dk



Svenska

INNEHALL

. Syfte med produkten

. Anvindningsomrade

. Tekniska data

. Potentiell risk

. Monterings beskrivning
. Underhall

. Rutiner vid inspektion

. Tvitt/ Ateranviindning

ONO OB OWON =

1. Syfte med produkten

Netti|Uno Seat och Netti|Sit &r sittdynor
utvecklade for att passa alla varianter av
rullstolar. Dynorna &r enkla att anvdanda och
har samtidigt mycket goda trycksarsforebyg-
gande egenskaper. De trycksarférebyggande
funktionerna omfattar bade tryckférdelning
och mikroklimat.

En kombination av ett friktionsmaterial och
kardborreband under sittdynan, gor den
kompatibel med alla befintliga rullstolar pa
marknaden

2. Anvindningsomrade

Netti|Uno Seat 4r en enkel trycksarsférebyg-
gande dyna som ar tillverkad av olika skikt av
polyuretanskum. Sittdynan har ett integrerat

stodomrade vid sittbenskndlarna. Dynan ar val
lampad for trycksarsprevention vid langvarigt
sittande

Den levereras med ett 3D dverdrag som ger
okad ventilation och mikroklimat.

Netti|Sit &r en trycksarsférebyggande sitt-
dyna. Dynan ar tillverkad av olika skikt av
polyuretanskum. Sittdynan har sidostod for
Okad stabilitet och kontaktyta.

En integrerad abduktionskil hjalper brukaren
att halla balansen i Gverkroppen. En snittyta
i det dversta skumskiktet reducerar ytspan-
ningen och majliggor for brukaren att snabbt
sjunka ner i dynan. Dynan har ett integrerat
stodomrade vid sittbenskndlarna.

Sittdynan ar val ldmpad for trycksarspreven-

tion vid langvarigt sittande, och dar det finns
behov av stabilitet i sittandet.

3. Tekniska specifikationer

Netti|Uno Seat

KARNAN

4 lager polyuretanskum. Dynan ar tillverkad
av polyuretan med olika viktbdrande egenska-
per. Tva av lagren ligger vid sidan av varandra
horisontellt i mittsskiktet. Baktill anvands ett
mjukare polyuretanskum an i fronten. Detta
for att forsakra stabilisering framfor sittbens-
knolarna.

OVERDRAG
100% stickad polyester med 3D-struktur.
Overdraget ar mycket slitstarkt och elastiskt
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med en hog grad av ventilerande egenska-
per. En kombination av ett friktionsmaterial
och kardborreband under sittdynan, gor den
kompatibel med alla befintliga rullstolar pa
marknaden

Netti|Sit

KARNAN

4 lager polyuretanskum. Dynan ar tillverkad
av polyuretan med olika viktbdrande egenska-
per. Tva av lagren ligger vid sidan av varandra
horisontellt i mittsskiktet. Baktill anvands ett
mjukare polyuretanskum an i fronten. Detta
for att forsakra stabilisering framfor sittbens-
knolarna.

Pa toppen av det nedre skumskiktet ligger
en textilbindande yta. Det innebadr att den
totala vikten minskas, och ger samtidigt en
viktokande barkraft.

Sittdynan har sidostdd for 6kad stabilitet och
kontaktyta.

SKYDDSOVERDRAG

Karnan omges av ett vitt skydddverdrag,
Protex som skyddar sjdlva kdrnan. Protex ar
ett semipermeabelt polyuretanmaterial som
“"andas”. Det |ater vattenanga trdnga igenom,
medan vatten och andra vatskor i droppen
form forhindras att tranga igenom till karnan.

OVERDRAG

Modell 1: 3D

100% stickad polyester med 3D-struktur.
Overdraget ar mycket slitstarkt och elastiskt
med en hog grad av ventilerande egenska-
per. En kombination av ett friktionsmaterial
och kardborreband under sittdynan, gor den

kompatibel med alla befintliga rullstolar pa
marknaden

Modell 2: 3D + °C

100% stickad polyester med 3D-struktur +
°C - PCM (Phace Change Material). Detta
material temperaturstabiliseras vid 32 °C, vil-
ket betyder att det isolerar och avger varme,
nar temperaturen gar dver och under denna
niva. Syftet med °C-cover, dr att reducera
uppvarmningen av vavnader och hud.

En kombination av ett friktionsmaterial och
kardborreband under sittdynan, gor den
kompatibel med alla befintliga rullstolar pa
marknaden

4. Potentiell risk

Dynorna ar “forhandsprogrammerade” och
behover ingen speciell anpassning om mon-
terings anvisningarna och tvattraden foljs.
Om brukaren har 6ppna sar, rekommenderas
att inte sitta pa dynan.

5. Monterings beskrivning

Dynan plockas ur férpackningen och pla-
ceras i sitsen pa rullstolen. Placera dynan
enligt anvisningarna pa etiketten, som sitter
pa undersidan av dynans 6verdrag. Kontrol-
lera att etiketten och friktions materialet m
kardborrbanden &r vant nedat mot rullstolens
sits. Dynans framkant skall ligga i linje med
framkanten pa sitsplattan.
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6. Underhall

Det enda behov av underhall som finns ar

rengoring:
1. Oppna blixtlaset pa baksidan och ta bort
overdraget.

2. Oppna blixtldset pa undersidan av det vita
skyddséverdraget. Galler endast (Netti|Sit).

3. Ta ut kédrnan och placera den pa hogkant
for vadring medan dverdragen tvattas.

4. Folj tvattraden som beskrivs pa etiketten
pa undersidan av det vita skyddsoverdra-
get (Netti Sit) samt det yttre Gverdraget.

5. Kérnan placeras i 6verdraget med etiket-
ten vind nedat. For korrekt position av
fram och bak, se etikett.

6. Satt pad det vita skyddsdverdraget
(Netti|Sit). Se till att dragkedjan placeras
bakat med etiketten vand nedat.

7. Satt pa det yttre dverdraget. Se till att
blixtldset placeras bakat med etiketten
vand nedat.

7. Rutiner for inspektion

Innan anvandaren placeras i rullstolen, kon-
trollera att dynan ar korrekt placerad enligt
instruktion pa etiketten under dynan.Kontrol-
lera regelbundet, att kdrnan och 6verdraget
har rétt placering. (folj beskrivningen under
punkt 5).

Behovet av att tvatta kdrnan och dverdraget
varierar fran anvandare till anvandare, bero-
ende pa inkontinensgraden etc. En tumregel
kan vara att ta kdrnan ur dverdraget en gang
i veckan. Lat det sta pa hogkant for att luftas
och tvatta samtidigt 6verdragen.

Vi rekommenderar ett extra overdrag for
dynan. Da behdver inte anvdndaren vanta pa
att overdraget skall torka.

Karnan och overdraget tvattas separat.
Anvind milt tvattmedel. ANVAND INTE blek-
ningsmedel. Skaka om kdrnan efter rengo-
ringen for att avlagsna eventuellt 6verflodigt
vatten. Lat dynan torka staende tills vattnet
har runnit ur. Anvand inte starka rengérings-
medel som exempelvis skurpulver, flackbort-
tagningsmedel eller [6sningsmedel, t.ex. ace-
ton. For att ta bort flackar anvdand normalt
hushallstvattmedel och en mjuk trasa. For
att fa bort storre fldckar, blota omradet kring
flacken pa forhand.
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8. Tvéitt/Ateranvéindning

Netti|Uno Seat

Netti|Sit

KARNAN

Tvatt

Handtvattning 40°C

Handtvattning40°C

Desinfektionsmedel

Virkon S*

Virkon S*

Autoklavering 105°C

Autoklavering 105°C

Torkning Vrid ur vattnet Vrid ur vattnet
Lufttorka staende Lufttorka staende

SKYDDSOVERDRAG(VIT) Ej standard

Tvatt Maskintvatt 95°C

Torkning Torktumla max 85°C

YTTRE OVERDRAG

Tvatt

Maskintvatt 60 °C

Maskintvatt 60 °C

Torkning

Torktumla max 85°C

Torktuml max 85°C

* Lds instruktionerna pd férpackningen

Alu Rehab anser att sittdynor ar ett intimt
och mycket personligt hjdlpmedel. Vid ater-
anvandning rekommenderar vi byte av det
yttre dverdraget, och eventuellt dven kdrnans

skyddsoverdrag (géller Netti sit).
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